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INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

Parque de Saúde de Lisboa - Av. do Brasil, 53 

1749-004 Lisboa 

Tel.: +351 217 987 100  Fax: +351 217 987 316  Website: www.infarmed.pt  E-mail: infarmed@infarmed.pt 

Circular Informativa 
 

        N.º 189/CD/550.20.001 

Data: 10/11/2015 

 
Assunto:  Barras de suporte Liko SlingBar e SideBar 

Para: Divulgação geral  

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 

7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 

444 
 

 
O fabricante Hill-Rom teve conhecimento de um potencial problema de segurança com as barras 

de suporte Liko SlingBar 350, SlingBar 360, SlingBar Wide 670 e SideBar Standard que 

podem ser adaptadas aos elevadores suspensos e móveis da marca Liko, pois existe a 

possibilidade do doente, cuidador ou outra pessoa tropeçar, cair sobre a barra e lesionar-se no 

gancho existente na extremidade.  

 

 

 

Estes dispositivos foram distribuídos pelo fabricante entre abril de 1998 e maio de 2008, com as 

referências 3156002, 3156004, 3156008, 3156011, 3156012, 3156013, 3156015 e 3156017. Os 

produtos com os números 3153012 e 3156017 podem também ter sido embalados com os 

elevadores Viking 300 (n.º de série 800000 a 800508) e Viking XL (n.º de série 800509 a 

800774) 

O fabricante considerou que estas barras apresentam um desenho muito parecido com outras 

barras anteriormente alvo de uma ação corretiva pelo que, apesar de não ter recebido notificações 

de incidentes com estes produtos, está a proceder à sua substituição. 

Apesar de o fabricante não colocar estas barras no mercado desde 2008, em Portugal não foi 

possível confirmar os distribuidores/utilizadores envolvidos, o que dificulta a monitorização desta 

ação. 

Face ao exposto, o Infarmed recomenda que os utilizadores verifiquem se possuem algum dos 

dispositivos afetados e, em caso afirmativo, contactem o fabricante Hill-Rom para que este possa 

proceder à sua substituição. 

mailto:cimi@infarmed.pt


M
-A

T
E

N
D

-0
0

8
/0

0
2

 

 
 

 2/2 

INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

Parque de Saúde de Lisboa - Av. do Brasil, 53 

1749-004 Lisboa 

Tel.: +351 217 987 100  Fax: +351 217 987 316  Website: www.infarmed.pt  E-mail: infarmed@infarmed.pt 

Os contactos do fabricante Hill-Rom são os seguintes: 

E-mail: se.quality@hill-rom.com   

Telefone: +46 (0) 920-47 47 00 

Morada: Hill-Rom Liko Luleå, Nedre Vägen 100, 975 92 Luleå, Sweden 

Quaisquer incidentes ou outros problemas relacionados com este dispositivo deverão ser 

notificados à Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: 

+351 21 798 71 45; fax: +351 21 798 7367; e-mail: dvps@infarmed.pt. 

 

O Conselho Diretivo 
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