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INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

Parque de Saúde de Lisboa - Av. do Brasil, 53 

1749-004 Lisboa 

Tel.: +351 217 987 100  Fax: +351 217 987 316  Website: www.infarmed.pt  E-mail: infarmed@infarmed.pt 

Circular Informativa 
 

N.º 099/CD/8.1.7. 

Data: 03/06/2015 

Assunto:  Monitor de sinais vitais Propaq LT (Propaq 802) com Nellcor SP02 

Para: Divulgação geral  

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 

7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 

444 
 
 

O fabricante Welch Allyn desenvolveu, em 2013, uma versão de software para o dispositivo 

Monitor de sinais vitais Propaq LT (Propaq 802) com Nellcor SP02 (modelos 802LTAN, 

802LT0N e 802LTRN – números de série KA002129 até KA027191, KA124186 e KA25981), para 

corrigir determinadas situações de avaria identificadas internamente pelo fabricante.  

Estas situações estão relacionadas com falhas de hardware ou software ou ruídos elétricos 

resultantes de atividades de desfibrilhação realizadas na proximidade do dispositivo Propaq LT que 

podem, em casos raros, interromper o seu funcionamento. Nestes casos, o dispositivo poderá 

apresentar um ecrã de erro, que solicita ao utilizador o reinício do monitor, ou ainda apresentar 

um ecrã branco ou vazio. Qualquer um destes ecrãs será acompanhado por uma ou mais luzes de 

LED intermitentes e, em ambos os casos, o problema será resolvido através da reinicialização 

(desligar e voltar a ligar a alimentação) do monitor. O risco associado com esta situação prende-

se apenas com o atraso em obter os sinais vitais do doente, enquanto se aguarda a reinicialização 

do dispositivo. 

O Infarmed não tem conhecimento de nenhuma reclamação relacionada com este problema.  

Assim, e considerando que até à data não foi possível confirmar que todos os dispositivos afetados 

foram atualizados, o Infarmed recomenda aos utilizadores que ainda não tenham efetuado esta 

atualização que, contatem o seu distribuidor ou procedam de acordo com a informação disponível 

em http://www.welchallyn.com/en/service-support/service-center/product-recall-

information/propaq-lt-alert.html. 

Quaisquer incidentes ou outros problemas relacionados com este dispositivo deverão ser 

notificados à Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: 

+351 21 798 71 45; fax: +351 21 798 7367; e-mail: dvps@infarmed.pt. 

O Conselho Diretivo 
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