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INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

Parque de Saúde de Lisboa - Av. do Brasil, 53 

1749-004 Lisboa 

Tel.: +351 217 987 100  Fax: +351 217 987 316  Website: www.infarmed.pt  E-mail: infarmed@infarmed.pt 

Circular Informativa 
 

N.º 021/CD/8.1.7. 

Data: 06/02/2015 

Assunto: Suportes de teto CSU 803x / CSU 603x Dräger  

Para: Divulgação geral  

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 

7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 

444 
 

 
O fabricante Dräger, em 2013, incluiu na documentação de manutenção dos suportes de teto 

CSU 803x / CSU 603x Dräger, com data de fabrico entre 1997 e 2003, a indicação da 

necessidade da realização de uma inspeção adicional à unidade do motor.  

Esta medida deveu-se à ocorrência de alguns casos em que a fratura mecânica do parafuso na 

unidade do motor levou à queda do braço basculante. A principal causa identificada para a fratura 

do parafuso é um alinhamento inclinado da unidade do motor, que pode ser detetada durante a 

manutenção.  

Assim, e apesar de não haver registo da ocorrência de incidentes relacionados com esta situação 

em Portugal, dada a dificuldade em localizar todos os dispositivos afetados, o Infarmed recomenda 

aos utilizadores o contacto com o respetivo distribuidor para a realização da referida inspeção, 

caso esta ainda não tenha sido efetuada. 

Quaisquer incidentes ou outros problemas relacionados com este dispositivo deverão ser 

notificados à Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: 

+351 21 798 71 45; fax: +351 21 798 73 67; e-mail: dvps@infarmed.pt. 

 

O Conselho Diretivo 
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