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Características de transdutores de ultrassons Toshiba contrafeitos 

 

Esta etiqueta é falsa: é feita de papel e 

apresenta má adesão. 

A etiqueta indica “convex array transducer” mas o 

dispositivo é na realidade um transdutor linear 

A palavra Toshiba não é tão acentuada e 

o revestimento tem um acabamento 

diferente, quando comparados com uma 

sonda Toshiba genuína 


